附件
	郎溪县中医院医疗设备维修询价函

	设备型号：宾得EG-290KP

	报  价  方： 
	询  价  方： 郎溪县中医院

	报 价 人：
	电 话：
	发 件 人：段国祥
	电话：13865340288

	签发人：
	传 真：
	签 发 人：段国祥
	询价日期：2022年12月12日

	
	报价日期：
	
	

	采购货物或服务的品种、规格型号、数量及报价栏

	序号
	检测维修部位
	质保期（年）
	数量
	单价
	金额（元）
	备注

	1
	PCB
	壹
	1
	
	
	所列部位需维修更换

故障现象：打角度紧涩；插入管30-50cm处有轻微凹痕；导光管护套根部严重折痕且严重漏气；导光束散断严重；导光部进水，PCB及电气接口腐蚀严重；CCD物镜磨损，图像模糊。

	2
	导光束
	壹
	1
	
	
	

	3
	插入管
	壹
	1
	
	
	

	4
	导光管
	壹
	1
	
	
	

	5
	电气连接组件
	壹
	1
	
	
	

	6
	钢丝盘
	壹
	2
	
	
	

	6
	角度钢丝
	壹
	4
	
	
	

	7
	弯曲外皮
	壹
	1
	
	
	

	
	合计大写：                                          小写：

	1、请于2022年 12 月19 日前予以报价，报价有效期： 7  天。(询价函密封盖公章快递至郎溪县亭子山路99号郎溪县中医院医学装备科段国祥13865340288)

	2、提供询价函时同时提供公司有效资质证件及产品相关证件。

	3、交货方式及费用负担：供方负责送货至需方指定地点，运输费用由供方负责承担；各类税费、其他费用（包括各种不可预见费用）均包含在报价中。

	4、交货期限：签订合同后3 天内交货，交货地点：郎溪县中医院 。

	[bookmark: _GoBack]5、付款方式：维修使用正常后一个月内付清余款。

	6、具体交货时间、地点、名称、品牌、规格、数量、价格等以签订的合同为准 。

	报价单位签字（盖章）：   


注：未中标单位不再另行通知。
